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Este trabajo fue expuesto en la 13°. reunión de los Técnicos de la Industria del Cemento 
organizada por la Asociación Brasileña del Cemento Portland 
El ensayo de expasión en autoclave, bajo las condiciones normalizadas en ASTM C-151-69 
para el cemento portland, pretende determinar en forma acelerada la expansión que ex-
perimentará el cemento y, por lo tanto, el mortero u hormigón en el que se utilice, cuan-
do se halla sometido durante largo tiempo a condiciones de humedad permanente o va-
riable. 
Este ensayo, normalizado como tentativa por ASTM en 1940, aunque su discusión ya figu-
ra en los Proceedings ASTM de 1936, fue estudiado y ensayado en profundidad desde 
1932 a 1952 por H. F. Gonnerman, William Lerch y Thomas Whiteside y publicado por la 
Portland Cement Association en su Bulletin 45 (1953) bajo el título: "Investigations on 
the Hydration Expansion Characteristics of Portland Cements". 
En la carta de octubre 22 de 1953 con la que el Vicepresidente for Research and Develop-
ment de la P.C.A., Dr. A. Alian Bates, acompaña la presentación del trabajo dice: "This 
report contains the most extensive data ever published on hydration expansion characte-
ristics of Portland cements and provides a valuable source of information on the subject. 
The significant results of these investigations are given in the conclusions". 
Efectivamente, este trabajo provee tan valiosa fuente de información que sería redundan-
cia repetir todos sus ensayos para discutir algunas de sus observaciones y otras que figu-
ran como conceptos casi indiscutibles en la literatura técnica referente a este ensayo. 
Las investigaciones en todos los campos del cemento portland, desde la fecha de publica-
ción del trabajo de referencia, y la observación más precisa y continuada de obras en las 
que se conocen con axactitud todas las características físicas y químicas de los cementos 
empleados, han permitido disponer de mayores informaciones que las que se contaban en 
la fecha de normalización de este ensayo. 
Concordando con los conceptos del Dr. Alian Bates, he preferido referir mis observaciones 
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a los valores que figuran en el extenso trabajo publicado por la P.C.A. Sobre esta base he 
establecido los siguientes puntos en discusión: 
1) Influencia de la velocidad del enfriamiento del clinker en el comportamiento de los 
cementos fabricados. 
2) Relación entre los valores de la expansión acusada por el ensayo en autoclave con 
los comprobados para los mismos cementos luego de 15 años de inmersión en agua. 
3) Amplitud del concepto de "Precisión" aprobado por ASTM en 1969 para la norma 
C-151. 
PUNTO 1 
Influencia de la velocidad de enfriamiento del clinker en la estabilidad del cemento 
poriiland fabricado 
Un concepto muy en boga, que figura en la literatura técnica especializada, es que: "Si 
el clinker a la salida del horno se enfría rápidamente, el cemento que se fabrique supera-
rá el límite del ensayo de expansión en autoclave y, por lo tanto, será aceptado como es-
table en largos períodos, aun en condiciones de humedad permanente". Este concepto es-
tá en cierta forma relacionado con la presencia de fase vitrea en el clinker. A mayor fa-
se vitrea habrá mayor porcentaje de MgO disuelto y, además, en el caso de cristalizar pe-
riclasa serán muy finos los cristales. 
Uno de los ensayos del trabajo de la P.C.A. fue la comprobación de este supuesto. Para 
ello compararon la expansión de barras de pasta pura de cemento, sometiéndolas al ensa-
yo de expansión en autoclave, contra la expansión de barras gemelas mantenidas 10 años 
bajo agua luego de curado húmedo normal. Los cementos estudiados provenían de clin-
ker que fue sometido a distintas velocidades de enfriamiento. 
La técnica seguida para el ensayo fue la siguiente: 
Trabajando sobre clínkeres provenientes de plantas industriales de cemento, cada lote de 
clinker recibido de fábrica fue dividido en tres partes, para ser mantenida una de ellas en 
las condiciones de recepción, y las otras dos, que fueron calentadas en horno de laboratorio 
hasta la temperatura de clinkerización, enfriadas una de ellas lentamente y la otra muy 
rápidamente. 
Los tres tipos de clinker resultantes, para cada serie de ensayos, fueron molidos en labo-
ratorio y adicionados de yeso, con lo cual para cada clinker industrial obtuvieron tres ce-
mentos que denominaron: P : de clinker enfriado en la planta industrial; Q: de clinker 
enfriado muy rápidamente, y S: de clinker enfriado muy lentamente. 
Los cementos obtenidos se dividieron en dos series: 
Serie 270: Formada por cementos preparados por molienda en laboratorio de 26 clínke-
res comerciales, antes y después del tratamiento térmico en laboratorio. 
Serie 276: Formada por cementos preparados por molienda en laboratorio de clínkeres 
que provienen de tres plantas industriales diferentes, denominadas A, B y C, 
tratados en las mismas condiciones que la serie anterior. 
Del conjunto de valores tabulados en el trabajo de la P.C.A. (Boletín 45), he tomado de 
aquellas muestras relacionables las columnas correspondientes a: % de fase vitrea; ex-
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pansión en autoclave; expansión luego de 10 años sumergidas bajo agua (para estas dos 
determinaciones de expansión trabajaron con barras gemelas de pasta pura de cemento); 
y valor de las resistencias medidas en barras de mortero 1:2, luego de haberlas manteni-
do 10 años sumergidas en agua. 
Los valores extraídos de la serie 270 constituyen la tabla 1. 
Los valores extraídos de la serie 276 contituyen las tablas 2, 3 y 4. 
T A B L A 1 

















































































































































































































Mortero 1 : 2 10 años/agua 1 
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Mortero 1 : 2 10 años/agua I 






















































T A B L A 2 














































































Mortero 1 : 2 10 años/agua 1 
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T A B L A 3 



















































Mortero 1 : 2 10 años/agua 1 































T A B L A 4 




























































Mortero 1 : 2 10 años/agua 1 





































De los valores tabulados, Gonnerman, Lerch y Whiteside, en el trabajo citado expresian 
la siguiente conclusión: 
"A pesar de las amplias diferencias de expansión acusadas por el autoclave entre el ce-
mento que proviene de clinker rápidamente enfriado, contra clinker lentamente enfria-
do, el comportamiento a largo plazo, tanto bajo agua como al aire, del cemento puro y 
del mortero, así como las resistencias mecánicas, no presentan ninguna diferencia entre 
los valores obtenidos a pesar del diferente enfriamiento del clinker original". 
De los valores tabulados me permito extraer una conclusión más amplia. Debemos admi-
tir que en la mayoría de los casos la expansión en condiciones de curado normal y a 
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largo plazo es tnayor en él cemento que 'proviene de clinker rápidamente enfriado, lo que 
contraría aún más los resultados acusados por el autoclave. . 
Es decir, que el enfriamiento rápido del clírikér, aconsejado para superar los límites del 
ensayo en el autoclave, sólo sirve como artificio técnico para superar un índice impues-
to por las normas de calidad, pero en ninguna forma modifica las características fisico-
mecánicas del cemento obtenido. 
Por lo tanto, en este punto el ensayo de expansión en autoclave no tiene ninguna relación 
con el comportamiento a largo plazo, en condiciones normales de trabajo, del cemento 
Portland. 
PUNTO 2 
Relación entre los valores de la expansión acusada por el autoclave con los comprobados 
sobre barras gemelas sometidas a curado húmedo e inmersión bajo agua durante 15 años 
Cementos normales de planta industrial. 
La expansión que se quiere detectar por el ensayo acelerado sometiendo barras de pasta 
pura de cemento, a condiciones sumamente enérgicas, de temperatura y presión de va-
por de agua normalizadas (215°C y 21 atmósferas durante 3 horas), es la que se debe a la 
hidratación retardada del MgO libre, cristalizado como periclasa y, en ciertos casos, al 
exceso de cal libre. 
Se supone que esta hidratación de la periclasa (MgO) al pasar a brucita [Mg(0H)2] es 
sumamente lenta y si se produce dentro de una masa fraguada deberá producir tensio-
nes, que darán lugar a la destrucción del hormigón. 
Sin embargo, algunas observaciones que expondré en un trabajo en preparación llevan 
a dudar sobre la posibilidad de esta hidratación total, expansiva, del MgO dentro de las 
condiciones de resistencia de una masa de hormigón fraguado. Además, por las caracterís-
ticas reológicas del hormigón, se deberá admitir que ciertos procesos de deformación aten-
sionales, en los que se encuadraría la expansión lenta y limitada, producida por una tam-
bién limitada hidratación del MgO, debido a las resistencias alcanzadas, no llegarán a 
producir deformaciones peligrosas en el hormigón. El ensayo de expansión en autoclave 
se aparta tanto de las condiciones normales de hidratación del cemento, que las carac-
terísticas fisicoquímicas de los productos obtenidos en esta hidratación acelerada difieren 
fundamentalmente de los que se producen en una hidratación normal a temperatura am-
biente. 
Según C. A. Menzel y W. C. Hansen se produce en el tratamiento por vapor una expansión 
atribuible a la alta proporción de material cristalino, que a temperatura normal no se 
hubiera producido. 
Los silicatos de calcio hidratados tienden a cambiar su condición normal gelatinosa por 
un estado cristalino; los cristales planos hexagonales del alumínate tricálcico hidratado 
se transforman en una forma cúbica menos soluble. 
Según T. C. Powers, el principal efecto es bajar la superficie específica de los productos 
de hidratación lo suficiente para eliminar muchos de sus atributos coloidales. Incluso, to-
dos estos factores físicos y químicos que aceleran las primeras reacciones modifican la re-
sistencia final del cemento. 
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Es a estos fenómenos, cuya influencia conjunta aún no ha sido suficientemente determi-
nada, y que parecerían ser específicos para cada cemento, a los que debemos atribuir la 
falta de correlación muy significativa, como veremos, entre los valores de la expansión 
acusada por el autoclave como ensayo acelerado, y el comportamiento real, a largo pla-
zo, del cemento, mortero u hormigón, en condiciones de humedad permanente, así como 
de los distintos cementos entre sí. 
En ninguna norma se estipula el límite de la expansión del cemento, a largo plazo, que 
deba ser calificada como peligrosa para la estabilidad de las obras. En cambio se ha es-
tipulado un límite para la expansión producida en el autoclave, por encima de la cual de-
be suponerse que el cemento en ensayo experimentará en obras una expansión inconve-
niente. 
Sobre el primer punto se encuentra en la pág. 59 del trabajo de la P.C.A. (Boletín 45), la 
siguiente indicación: 
"Los resultados indican (serie 263) que los cementos portland comerciales que tuvieron 
en autoclave expansión del 0,50 % demuestran, en general, una expansión aproximada del 
0,26 % en barras de pasta pura y del 0,08 % en mortero 1:2, luego de 15 años de curado 
húmedo continuo". 
Y en la página 68 del mismo trabajo se dice: 
"Debe hacerse notar sin embargo que en el promedio de expansión en agua entre 0,20 y 
0,26 % que no dehe ser considerado anormal hubo muchos cementos que tuvieron expan-
siones en autoclave mayores de 0,5 % y hubo varios que tuvieron expansión en autoclave 
en exceso del 1 % (entre 1,0 y 3,0 %)". 
Tomando en consideración estas indicaciones del valor 0,26 % de la expansión para pasta 
pura de cemento, luego de 15 años de curado húmedo, como normal y no peligrosa, y el 
valor 0,80 % establecido actualmente por ASTM como máximo aceptable para la expan-
sión acusada por el ensayo en autoclave, se extraen de las tablas de la serie 263 (P.C.A. 
Boletín 45; tablas R y T) los valores correspondientes a cementos que se hallan dentro de 
uno u otro límite, pero sin concordar en el concepto de aceptación o rechazo. 
Los valores que conforman la serie 263 corresponden a los ensayos de 418 cementos port-
land comerciales. 
Los valores que se extraen se agrupan formando las siguientes tablas: 
T A B L A 5 
Cementos que acusaron en el ensayo en autoclave expansiones mayores de 0,80 % (lívíiite 
actual de la norma ASTM) y experimentaron, luego de 15 años de curado húmedo, expan-
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T A B L A 6 
Cementos que acusaron en el ensayo en autoclave expasiones menores de 0,80 % y expe-
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T A B L A 7 
Expansión en 15 años de curado húmedo de todos los cementos de la serie 263, que expe-








































































Conforme a los valores transcriptos, extraídos del trabajo de referencia de la P.C.A. (Bole-
tín 45), no se justifica la seguridad ni la concordancia que se pretende atribuir al ensayo 
de expansión en autoclave, como índice de la expansión que se producirá en el cemento, 
mortero u hormigón, a muy largo plazo. 
Si se acepta que son normales y no peligrosas expansiones luego de 15 años de curado 
húmedo, para la pasta pura de cemento, del 0,26 % y para el mortero 1:2, del 0,08 %, 
nos encontramos con las siguientes incongruencias: 
En la tabla 5 figuran 5 cementos de la serie 263 que acusaron en el autoclave expansio-
nes entre 0,806 y 2,901 %, es decir, ampliamente superiores al límite de aceptación esta-
blecido en la norma ASTM, y a pesar de ello tuvieron a largo plazo expansiones menores 
que el límite supuesto peligroso. 
En la tabla 6 figuran reunidos los 63 cementos de la misma serie, que con expansiones en 
autoclave entre 0,164 % y 0,798 %, es decir, aceptable, tuvieron expansiones a largo pla-
zo que superaron ampliamente el máximo considerado aceptable, ya que alcanzaron un 
valor de 0,379 %. Estos valores para la pasta pura de cemento deben compararse con los 
correspondientes a los 22 cementos que constituyen la tabla 7 en la que se han reunido 
aquellos que, presentando expansión en autoclave mayor del 0,80 %, también superaron 
el valor del 0,26 % para la expansión a largo plazo. En este caso el autoclave acusó valo-
17 
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res exageradamente más altos que en 15 años bajo agua. Este contraste es máximo en los 
dos últimos valores de cada tabla: 










La tabla 8 es una visión en conjunto de los resultados de los 418 cementos estudiados. La 
síntesis transcribe la serie 263 tal como estuvo constituida en el trabajo de la P.C.A. 
Con carácter didáctico se han reunido los cementos por grupos de expansión en auto-
clave creciente. 
Se puede observar que la expansión a largo plazo experimentada por los mismos no re-
fleja ninguna tendencia definida, ya que similares valores máximos y mínimos se presen-
tan en todos los grupos, lo que revela la total discordancia con los valores que acusa el au-
toclave. 






























Expansión en autoclave entre: 
(%) 
0,016 y 0,04 
0,06 y 0,105 
0,106 y 0,205 
0,206 ly 0,304 
0,310 y 0,398 
0,406 y 0,504 
0,508 y 0,599 
0,614 y 0,699 
0,716 y 0,798 
0,806 y 0,895 
0,912 y 0,991 
1,051 y 2,001 
2,031 y 2,901 
5,140 y 8,168 
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El concepto de "PRECISION" aprobado para la norma C-151 por ASTM 
En el preprint ASTM del 16 de julio de 1968 se publica la propuesta del Comité C-1 por 
la que proponen para la norma ASTM C 151-66: "Test for Expansion of Portland Cement", 
junto a otras modificaciones, el agregado de un nuevo capítulo con n.° 10 por el que es-
tablecen lo siguiente: 
10. Precisión. 
10.1. "En el rango de expansión de 0,11 a 0,94 %, la precisión hallada para múltiples pas-
tones repetidos en días distintos, de un solo laboratorio con el mismo operador es 7,46 
(R 1 S %) y la precisión hallada para pastones diarios de múltiples laboratorios con ope-
rador individual es 15,31 (R 1 S %), tal como está definido en ASTM Recommended 
Practice E 177, para el uso de los términos Precisión y Exactitud cuando se aplican a una 
medida de una propiedad de un material; por lo tanto, el 95 % de las veces los resultados 
de dos ensayos (cada uno el promedio de determinaciones duplicadas de ensayos correc-
tamente realizados) obtenidos por el mismo operador en diferentes días no deberán dife-
rir en más del 21 % de su media, y los resultados de ensayos (cada uno el promedio de 
determinaciones duplicadas de ensayos correctamente realizados) obtenidos por dos labo-
ratorios no deberán diferir en más del 47 % de su media". 
Este nuevo capítulo fue aprobado e incluido en la edición 1969 de la norma ASTM C 151. 
Dada la amplitud atribuida a las dispersiones admisibles, se consultó al Comité de cemen-
tos de ASTM sobre la base estadística usada para obtener esos índices, quienes informa-
ron que los ensayos utilizados figuran en la tabla III del informe "Cooperative studies of 
autoclave tests of portland cement" (Sponsored by working committee on volume chan-
ge and soundness of ASTM Committee C-1). Proceeding V. 38 (1938) pp. 280-96. En el 
capítulo "Uniformidad de los ensayos" el informe dice: 
"Considerando el ensayo en autoclave como un ensayo de aceptación del cemento, se de-
seó obtener información sobre la uniformidad que debía esperarse de ensayos repetidos con 
el mismo cemento en un determinado laboratorio y en diferentes laboratorios. Con el fin 
de obtener información en estos puntos, los datos de la tabla III con la información com-
pleta de todos los laboratorios para el ensayo normalizado de 5 horas (3 h, a 420°F) fueron 
analizados estadísticamente para determinar las desviaciones standard para (1) cada barra 
respecto a la media para un determinado laboratorio y (2) la media de un dado laborato-
rio respecto a la media general de todos los laboratorios". 
En 13 laboratorios estudiaron 35 cementos, repitiendo el ensayo en autoclave en tres días 
diferentes, con lo cual dispusieron de 1.365 valores (cada valor es el promedio de dos ba-
rras ensayadas simultáneamente). 
El problema radica en que. siendo este ensayo para aceptación o rechazo del cemento port-
land, con un valor límite especificado por las normas, el concepto de "Precisión" tiene fun-
damental importancia, pero la amplitud de la discrepancia admisible entre, laboratorios 
puede dar lugar a serios litigios. 
En el rango de expansiones entre 0,11 y 0,94 % las discrepancias extremas admisibles en-
tre laboratorios, tal como lo ha establecido ASTM, darán lugar a los siguientes valores: 
19 
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T A B L A S 
Síntesis de valores, agrupando los cementos por su expansión en autoclave creciente en 
0,100 % y sus corresppndientes expansiories. a largo plazo baja agua, indicando los valores 
extremos máximo y mínimo de cada grupo (tal como figura en la tabla R del trabajo 















































El gráfico 1 indica el entorno, conforme a la tabla 8, dentro del cual deberán hallarse el 
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Expansión promedio de ensayos entre dos laboratorios 
Gráfico 1 
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Es evidente que cuando el promedio de los resultados obtenidos por dos laboratorios, al 
ensayar un mismo cemento, no supera 0,50 % para la expansión, el cemento será aceptado 
sin litigio, porque, al aplicársele el concepto de "Precisión" para el ensayo, ninguno de 
los resultados será rechazable. 
El problema surgirá cuando uno de los laboratorios acuse un valor de la expansión ma-
yor de 0,80 %, pero que promediado con el valor del otro laboratorio cumpla con el índice 
de precisión indicado en la norma ASTM. 
Aplicando dicha norma a valores de la tabla III del informe ASTM de referencia (Proc. 
V. 38 — Report of Committee C-1) se ha preparado la tabla 9. 
Se comparan en ella los resultados de los dos laboratorios que para una misma muestra de 
cemento obtuvieron los valores más bajo y más alto (cada valor indicado es la media de 
las expansiones acusadas por el autoclave en ensayos realizados en 3 días diferentes, so-
bre dicha muestra, en cada laboratorio). 
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Todos los resultados de la tabla 9, con excepción de la muestra n.° 5, tienen que ser acep-
tados por estar dentro del límite del 47 % de diferencia con la media, fijado por el concep-
to de "Precisión" en la norma. Sin embargo, la muestra n.° 17 analizada por dos laborato-
rios distintos acusa en uno de ellos un valor de la expansión que es causa de rechazo. 
Llevando las discrepancias a sus valores extremos, podría darse el hipotético caso absur-
do de dos laboratorios que obtuvieran sobre una misma muestra de cemento valores me-
dios de expansión 2,200 % y 0,795 %, respectivamente, lo que significa una discrepancia 
del 46,8 % respecto al promedio. Tendríamos que aceptar que, según la norma, ambos va-
lores deben ser aceptados por hallarse dentro del concepto de "precisión" de la misma. Sin 
embargo sólo uno de ellos cumple con el límite establecido en normas. 
C O N C L U S I O N E S 
Del estudio de los valores transcriptos se concluye lo siguiente, con referencia al ensayo 
de expansión en autoclave como método de determinación de la estabilidad del cemento 
Portland: 
1) Es un ensayo que carece de las condiciones de precisión y exactitud necesarias para 
ser aplicado al control de calidad de un material dentro de límites establecidos. Las 
dispersiones admitidas por la norma ASTM C-151-69 bajo el título de "Precisión" pa-
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ra los resultados obtenidos por dos laboratorios sobre una misma muestra, impiden 
su aplicación a la recepción de cementos portland con un valor promedio de la expan-
sión, según el ensayo, mayor de 0,50 %. 
2) No se ha hallado ninguna ley que relacione el valor de la expansión acusada por el 
ensayo en autoclave, con la real expansión del cemento portland en obra, a largo pla-
zo, en condiciones normales de uso. Las relaciones halladas son erráticas y tanto pue-
den favorecer como perjudicar a cualquier cemento portland, sin que se conozcan, 
de momento, todas las causas que rigen esta dispersión. 
3) Con sólo modificar las condiciones de tratamiento del clinker se alteran los resulta-
dos del ensayo en autoclave, sin que por ello los ensayos a largo plazo hayan demos-
trado que el cemento resultante modifique también su estabilidad en obra. Esta alte-
ración confirma la falta de correlación entre los resultados del ensayo y el comporta-
miento del cemento en condiciones de trabajo normal. 
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